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دستتان را بشویید و با یک حولھ تمیز   کنید. تمیز سطح مربوط بھ کار را با الکل 
 داربانداژ چسب  - خشک کنید.

لیتر  میلی  20سرنگ حاوی  -
 سالین نرمال 
 ھپارین * -

وسایل را جمع آوری کرده و روی  
 سطح تمیز قرار دھید:

 دستکش  -
 سوآب الکلی  -
گاز    -

را ای کھ متصل بھ اینفیوزر است  گیره لولھ  را دستتان کنید.  ھادستکش
 در موقعیت بستھ قرار دھید. حرکت داده و 

 چسبانده گر سفید را بھ پوستچسبی کھ حس 
جدا کنید.   ،است

7. 8. 

کھ بھ پمپ اینفیوزر  را نازکی درپوش لولھ
 تمیز کنید. اجازه دھید ،وصل نیست

 خشک شود. درپوش

با چرخاندن سرنگ حاوی سالین را 
بھ سرنگ در جھت عکس عقربھ ساعت، 

 کنید.  وصل درپوش تمیز

گیره متحرک را باز کرده و با حرکت   
 ۲۰متوقف کردن فشار،  -فشار دادن

لیتر سالین را عبور دھید. در حینی  میلی
بھسالین   ماندهباقیدھید، وقتی کھ فشار می 

را با گیره    لولھ نازکلیتر رسید، میلی ۱
 ببندید. 

 شما بھ IVAD*در صورتیکھ 
نیاز داشتھ باشد، پرستار ھپارین 
 بھ شما اطلاع خواھد داد. 

 شده برای کاشتھ*اگر لولھ 
 شما بھ ھپارین نیاز نداشتھ باشد، 
عبور کنید. 12و  11از مراحل  

  دستگاه از ™Infusor  قطع
 (IVAD) شده کاشتھ وریدی دسترسی

Implanted Venous Access Device (IVAD) 
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10. 11. 12. 

چرخاندن    جھت   سرنگبا  خلاف  در 
در را  آنساعت،   ھایعقربھ و  کنید  جدا 
مربوط بھ زواید سیتوتوکسیک قرار  ظرف
 دھید.

سرنگ را متصل نگھ دارید و لولھ را در 
 داخل گیره نگھ دارید.

بھ   شما  ی خطیبرای لولھ  یکھدر صورت 
با نیاز  با   ،شدھپارین  را  ھپارین  سرنگ 

سرنگ   عقربھ چرخاندن  خلاف  جھت  در 
 ساعت وصل کنید. 

IVAD   را ثابت نگھ داشتھ، پانسمان کھنھ را
زواید   ظرف مخصوصبردارید و آنرا در  

   سیتوتاکسیک بیندازید.

ھپارین را   گیره متحرک را باز کنید.
 فشار دھید. لولھ داخل   بھبھ آھستگی 

 کھ سرنگ تقریبا خالی شد، زمانی
 د.ینبھ لولھ گیره بز 

 را   IVADھمینکھ چسب برداشتھ شد، 
 در جای خود محکم کنید. تاندیگرا دست ب

18. 

را روی پوست   درحالیکھ دستگاه سوزن
بطور  را  ید، سوزنرداخود ثابت نگھ می

   بیرون بکشید. مستقیم

ظرف را در  دستکش خود را درآورده و آن
مخصوص سیتوتاکسیک بیندازید. 

ظرف و وسایل مصرف شده را در  ینفیوزرا
 سیتوتاکسیک قرار دھید.مخصوص 

. خشک کنیدو با حولھ تمیز را بشویید  دستتان

 روی محل سوزن چسب زخم بگذارید. 

سطح کاری خود را با الکل ضد عفونی کن
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17. 16. 

Or 

19. 21. 
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