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1. 2. 

用酒精擦拭工作表面。 洗手并用干净毛巾擦干。 备齐用品并放在干净

的表面上：

- 手套

- 酒精棉片

- 纱布

- 粘性绷带

- 20毫升生理盐水注

射器

- 肝素*

戴上手套。 将连接输液器的滑动夹滑至关

闭位置。

取下将白色传感器固定在皮肤上

的胶带。

7. 8. 

擦拭未连接输液泵的管路盖。让

盖子晾干。

顺时针旋转注射器，将生理盐

水注射器连接到干净的盖子上。

打开滑动夹，以推-停-推-停
的动作推入20毫升生理盐水。 
推入过程中，在盐水还剩1毫升时

夹紧管路。

6. 5. 4. 

*护士会告知您IVAD是否

需要肝素。

*如果您的管路不需要

肝素，请跳过步骤11
和12

停用植入式静脉通路装置(IVAD)上的Infusor™输液器 
Discontinuing an Infusor™ from an Implanted Venous 
Access Device (IVAD) 
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10. 11. 12. 

逆时针旋转注射器，取下注射器，放

入细胞毒性废物容器中。

如果管路需要肝素，顺时针旋转

注射器，连接肝素注射器。

打开滑动夹。将肝素缓慢推入管

路。当注射器几乎清空时，夹紧

管路。

让注射器保持连接并夹紧导

管。

稳定IVAD，取出旧敷料并丢弃

到细胞毒性废物容器中。

取下胶带后，用您的非惯用

手稳住IVAD。 

18. 

将针头装置稳定在皮肤上的

同时，直接拔出针头。

将 Infusor™和用过的用品

放入细胞毒性废物容器中。

在扎针部位贴上创可贴。

脱下手套，丢弃在细胞毒性废

物容器中。

用酒精擦拭工作表面。 洗手并用干净毛巾擦干。

21. 20. 

15. 

或

14. 13. 
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19. 

16. 

或
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