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1. 2. 

用消毒酒精清潔工作枱表面。 洗手後用清潔的毛巾抹乾

雙手。 

將集齊的設備用品放

在清潔的枱面上： 

-手套
-酒精抹布

-紗布

-膠布

- 20毫升生理鹽水注

射器

-肝素*

戴上手套。 將連接輸液器的導管的夾鉗推

至關閉位置。 
將用來固定白色感應器的膠貼撕

離皮膚。

7. 8. 

找出那條沒有連接輸液器液泵

的導管，抹擦導管外蓋，待外

蓋吹乾。 

將鹽水注射器接上清潔好的外

蓋，以順時針方向扭緊。 

打開滑動夾，以推-停動作

注入 20 毫升鹽水。 

注射至剩下 1 毫升鹽水時夾好導管。 

6. 5. 4. 

*若您的 IVAD 導管需要
使用肝素，護士將會通
知您。

*若您的導管不需要使
用肝素，請跳過第11
和 12 步。

將Infusor™輸液器移離植入性靜脈導管(IVAD) 
Discontinuing an Infusor™ from an Implanted 
Venous Access Device (IVAD) 

9. 
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10. 11. 12. 

以逆時針方向扭出注射器，然後棄置

在細胞毒性廢物容器內。 

若導管須使用肝素，以順時針方

向扭上肝素注射器。 

打開滑動夾，慢慢將肝素注入管

內。 

當肝素將近清空時，夾好導管。 

讓肝素注射器留在導管上，

夾鉗夾住導管。 

固定 IVAD導管位置，撕去舊敷

料，將敷料棄置在細胞毒性廢

物容器內。 

移除膠貼後，即用另一隻手

固定 IVAD導管。 

18. 

一邊按穩落針裝置貼住皮

膚，一邊把針頭直拉出來。 

將Infusor™ 輸液器和用過

的物品放入細胞毒性廢物

容器內。 

在落針位貼上膠布。. 

除下手套，將之棄置在細胞毒

性廢物容器內。  

用消毒酒精清潔工作枱面。 洗手後用清潔的毛巾抹乾雙手。 

21. 20. 

15. 

或 

14. 13. 

17. 
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19. 

16. 

或 
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